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COMPLETAREA nr. 2 din data de 23.05.2023
la Certificatul aprobarii de model nr. 005/09.05.2018

Pentru mijloacele de masurare: Transformatoare de tensiune pentru misurare,
tip VTX-x

Produse de: NECOM S.R.L.
lasi, Soseaua Nicolina, nr. 165, cod postal 700714, judetul lasi
tel. 0232 412 111, fax 0232 412 112

Pozitia din Lista Oficiala — L. O. - 2022: L79-2
Solicitantul completarii: NECOM S.R.L.

lagi, Soseaua Nicolina, nr. 165, cod postal 700714, judetul lasi
tel. 0232 412 111, fax 0232 412 112

Aceasta completare contine 3 pagini R 0

Marcajul aprobarii de model:
neep 005 18

Sos. Vitan Barzesti 11 ® Sector4 @ 042122 Bucuresti Romania

Scopul completarii: - prelungirea termenului de valabilitate
- modificarea capitolului 1. Domeniu de utilizare
- modificarea capitolului 4. Mod de aplicare a marcajelor
metrologice si sigilare

Prezenta completare este eliberatd de catre Biroul Roman de Metrologie Legal3,
conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului Roméaniei nr. 20/1992 privind activitatea de
metrologie, aprobatad si modificata prin Legea nr. 11/1994, cu modificarile si completarile

ulterioare.
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Reproducerea partiald a acestei completari este interzisa.
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Modificari si completari la
Certificatul aprobarii de model nr. 005/09.05.2018
modificat si completat prin Completarea nr. 1/04.05.2023

A. Modificari in Certificatul aprobarii de model nr. 005/09.05.2018

1. Textul referitor la conformitatea modelelor se reformuleaza si va avea urmatorul
continut:

JAcest certificat atestd conformitatea transformatoarelor de tensiune pentru masurare, tip
VTX-x cu cerintele aplicabile prevazute in Norma de Metrologie Legala NML 026 — 05,
Transformatoare pentru masurare, confera drepturi $i impune obligatii care decurg din
actele normative in vigoare.

Conformitatea a fost stabilitd prin evaluarea descrisd in Rapoartele de evaluare nr.
005/09.05.2018 si nr. 23028/23.05.2023.”

2. Textul referitor la valabilitate se reformuleaza si va avea urmatorul continut:

‘VALABILITATEA: Prezentul certificat este valabil pana la 08.05.2027.
Caracteristicile tehnice si metrologice ale mijloacelor de masurare sunt indicate in Anexa 1
(4 pagini), parte integranta din prezentul certificat.”

B. Modificari in Anexa | la Certificatul aprobéarii de model nr.
005/09.05.2018

1. Capitolul ,1. Domeniu de utilizare” se modifica si va avea urmétorul continut:

»1. Domeniu de utilizare

Transformatoarele de tensiune pentru masurare tip VTX-x, care fac obiectul
prezentei aprobéri de model, sunt destinate a fi utilizate, Tmpreuna cu contoare de energie
electrica, la masurarea si inregistrarea consumului de energie electrica, cu aplicabilitate fn
masurari efectuate in scopul asigurarii corectitudinii tranzactiilor comerciale, prevazute la
art. 4, lit. b) din Lista oficiald a mijloacelor de masurare supuse controlului metrologic
legal, L.O.-2022.”

2. Capitolul ,,4. Mod de aplicare a marcajelor metrologice si sigilare” se reformuleaza
si va avea urmatorul continut:

»4. Mod de aplicare a marcajelor metrologice si sigilare

Marcajul aprobarii de model se aplica pe eticheta de identificare, fixata pe corpul
transformatorului, deasupra cutiei de borne (conform exemplelor din fig. 1 si fig. 2), al
carei continut minimal este prezentat in fig. 4.
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Marcajul de verificare metrologica se aplica cu stampila de cauciuc, pe eticheta de
identificare (conform exemplului din fig. 4).

Furnizorul/operatorul de masurare a energiei electrice are responsabilitatea
securizarii mijlocului de masurare privind accesul impotriva interventiilor neautorizate, prin
sigilarea cutiei cu borne ale infasurarilor secundare ale transformatorului, in punctul S1
(conform exemplului din fig. 3).”

3. Imaginea din fig. 3 se inlocuieste cu imaginea de mai jos






